Hastane Yatakları Satışı 


Hastaneler içerisine günden binlerce insanın girdiği ve birçok hastalığın aynı ortamda 
buluştuğu bir yer olarak insan hayatının önemli bir mekanını oluşturuyor. Önemi insan 
hayatı açısından çok önemli olan hastanelerin her zaman konforlu ve temiz olması 
gerekiyor. Bu nedenle yeni bir hastane açılırken ya da hastaneler yenilenirken dikkat 
edilen ve en çok önem verilenlerden biri de hastane yatakları oluyor. Hastane de 
kullanılan yatakların kalitesi hastanın rahatsızlıklarının giderilmesinde gözle görülmüyor 
olsa da önem arz ediyor. 


Hastanedeki yatakların yanı sıra kullanılan diğer malzemeler ve hijyen de büyük önem 
taşıyor. Hasta yataklarının neyden üretildiği ve çeşitleri hastanın tedavisine göre 
farklılıklar gösterebiliyor. Yatakların bir kısmı demirden yapılmış ve sert zemin üzerine 
yapılmıştır. Bir kısmı ise anti-bakteriyel olacak şekilde yapılmış olan hasta yataklarının 
seçiminde doktor tavsiyesi de önemli oluyor. Ev içerisinde hasta yatağı almak 
isteyenlerin faydalarını ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini biliyor olması gerekiyor. 


Hasta Yatağı Önemi 

Özellikle yoğun bakım odalarında ve hastane servislerinde kullanılan hasta yatağı hem 
bakımın kolaylaşmasını hem de tedavinin hızlanmasını sağlıyor. Pek çok çeşitten oluşan 
ve otomatik özellikleri bulunan yatak çeşitleri sayesinde yatan hastanın herhangi bir 
şekilde vücudunda ağrı oluşmuyor. Bu sayede hasta yattığı yerde rahatlıkla günlerce 
kalabiliyor. Güvenlik açısından da her yere dönebilmekte olan yataklar sayesinde 
yataklar her yöne sabitlenebiliyor. Böylelikle hastanın güvenliği de sağlanmış oluyor. 
Hastalığı ağır geçirenler için satışı da yapılmakta olan hastane yataklarından evlere 
götürülerek ev içerisinde kullanımı da mümkün oluyor. 

Özel bir konfor ve özel bir hizmet gösteren hasta yatakları sayesinde ev İçerisinde 
hastanın bakımını gerçekleştiren kişi de oldukça rahat bir şekilde bu bakımı 
yapabiliyor. Hastalıkların türlerine göre farklı farklı yapımı gerçekleştirilebilen hasta 
yataklarının genel anlamda önemi ise ferah bir ortam sağlıyor olmasından kaynaklanıyor. 
Özellikle uzun süre yatakta kalacak olan hastaların terleme, lazımlık gibi sorunlarının 
önüne geçebilen hasta yatakları hava dolaşımını mümkün kılıyor. Böylelikle yatılan yerde 
farklı hastalıklara yol açılması engellenmiş oluyor. Bunun yanı sıra lazımlıklı hasta 
yataklarının da üretilmiş olmasıyla bakım konusunda hem hastanelerde hem de evlerde 
herhangi bir sorun yaşanmamış oluyor. 

Hastane Yatakları Çeşitleri 

Hastane yataklarının farklı çeşitleri bulunuyor. Evine hasta karyolası almak isteyenleri 
özellikle ilgilendiren bu çeşitlerin iyi bilinmesi gerekiyor. Hasta yataklarının çeşitlerinin 
içerisinde elektrikli olan, manuel olan, çift ayarlı manuel olan çeşitli özelliklerde yataklar 
bulunuyor. Elektrikli olanlar motor sayısına göre de bir motorludan dört motorluya kadar 
artış gösterebiliyor. Hastane yataklarının hemen her çeşidinde de seçimsel 
olarak lazımlıklı ya da lazımlıksız olarak da hastane yatak seçimi yapılabiliyor. Özellikle 
lazımlık modelleri hastanın evinde bakımını çok kolaylaştırıyor. Yatak üzerinde hasta 
tuvaletini yapabiliyor ve böylelikle tuvalete gidememe gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar 
için yataklar önem göstermiş oluyor. Hastane yataklarının içerisinde manuel olan yatak 
çeşidi ise özellikleri el ile ayarlanan yatakları oluşturuyor. Manuel çeşitli yataklarda tek ve 




çift ayarlı iki farklı durum söz konusu oluyor. Yalnızca bir bölümün özellikle sırt 
bölümünün hareket ettirilebildiği yataklara tek ayarlı manuel yatak deniyor. Bu sırt 
hareket ettirilmesini de el ile otomatik yapmak gerekiyor. 


Özellikle yeni hastaneler olmak üzere pek çok hastane de manuel yerine elektrikli 
yataklar kullanılıyor. Uzaktan bütün yükseltme ve düşürme, yukarı kaldırma, aşağı 
indirme işlemlerinin gerçekleştirilebildiği elektrikli yataklar hastanelerdeki yatakları 
oluşturuyor. Manuel yataklar ve manuel tek ayarlı yataklar ise genel anlamda ev 
hastalarına alınırken tercih ediliyor. Ev içerisinde sırt bölgesinin ayarını el ile yapmak ve 
kontrol etmek mümkün oluyor. Fiyat açısından da daha uygun olan manuel yatakların ev 
tercihi doğru bir karar olarak düşünülüyor. Çift ayarlı karyola ise ayak bölümüne göre 
isimlendirilmiş oluyor. Ayak bölümüne göre çift ayarlı olmuş oluyor. Daha uygun olan bu 
modeller eve tercih edilecek olsa bile yine de doktor tavsiyesine ya da uzman birine 
danışılması çok daha doğru oluyor. 

Hastane Yataklarının Evde Kullanımı 

Ev tipi hastane yatakları nın kullanımında dikkat edilmesi gereken tek durum temizlik 
oluyor. Günlük ya da belirli aralıklarla çarşaf değiştirilmesi, havalandırılması ve 
ayarlarının kontrol edilmesi gerekli oluyor. 




